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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL DIAGNOSTICO Y LA | Duracion 80
UNIDAD FORMATIVA TERAPIA (Transversal) Especifico
Cadigo UF0398
Familia profesional Electricidad y Electronica
Area Profesional Equipos electrénicos
Certificado de profesionalidad Instalacion y mantenimiento de sistemas de electromedicina Nivel 2
Médulo formativo Insta!acién de sistemas de electromedicina y sus instalaciones Duracion 300
asociadas
Montaje de sistemas de electromedicina 80
Resto de unidades formativas que | Puesta en marcha de sistemas de electromedicina. duracion | 80
completan el mddulo S ST TRt D SRR,
Prevencion de riesgos y gestion medioambiental en instalaciones de 60

electromedicina (Transversal)

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la UC1269_2: INSTALAR SISTEMAS DE

ELECTROMEDICINA'Y SUS INSTALACIONES ASOCIADAS.

Apartado B: ESPECIFICACION DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluacion

C1: Analizar los sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, identificando los equipos y elementos que los componen y las
caracteristicas més relevantes de los mismos.
CE1.1 Describir los diferentes tipos de sistemas y equipos de electromedicina segun su funcion (diagndstico y terapia).
CE1.2 Clasificar los equipos y sistemas de diagnéstico (Imagen, laboratorio, monitorizacién y registro, entre otros) en funcion de su
finalidad prevista y relacionando cada uno de ellos con sus aplicaciones caracteristicas.
CE1.3 Clasificar los equipos y sistemas de terapia (radiacién, ventilacién y anestesia, hemodidlisis, rehabilitacién, entre otros) en
funcion de su finalidad prevista y relacionando cada uno de ellos con sus aplicaciones caracteristicas.
CE1.4 Relacionar los sistemas y equipos de electromedicina con los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
CE1.5 Enunciar las caracteristicas mas relevantes de los equipos y sistemas en funcién de su tecnologia y relacionandolas con su

aplicacion.

CE1.6 Describir las instalaciones asociadas a los sistemas de electromedicina segun las necesidades funcionales de los equipos y su

tecnologia.

CE1.7 Describir las caracteristicas de los espacios fisicos e infraestructuras especificas en funcién del sistema a ubicar.
CE1.8 En un sistema de electromedicina tipo (quiréfano/cuidados criticos, radiaciones ionizantesfimagen diagndstica o
laboratorio/lhemodiélisis) caracterizado por su documentacién técnica:

— ldentificar los diferentes subsistemas que componen el sistema principal, relacionandolos con los esquemas y describiendo su

funcion.

- Identificar los equipos y elementos que configuran el sistema, relacionandolos con los simbolos que aparecen en los esquemas

y describiendo su funcién.

— lIdentificar los equipos y elementos del sistema verificando que sus caracteristicas coinciden con las indicadas en la

documentacion técnica.

C2: Explicar el funcionamiento de diferentes sistemas de electromedicina a partir de la documentacion técnica con la finalidad de adiestrar a

los usuarios potenciales.

CE2.1 En el funcionamiento de un sistema de electromedicina de un quiréfano/cuidados criticos tipo, explicar a un usuario y a partir de

la documentacion técnica:

- Lafuncionalidad de los equipos e instalaciones (eléctrica, gas, aire, iluminacion, entre otros) y el manejo de los controles.

— Las calibraciones y ajustes necesarios del sistema.

— Las alarmas y sefiales de seguridad del sistema.

- Los fallos o errores técnicos mas comunes y formas de corregirlos.-
CE2.2 En el funcionamiento de un sistema de electromedicina de radiaciones ionizantes/imagen diagndstica tipo, explicar a un usuario
y a partir de la documentacion técnica:

— Lafuncionalidad de los equipos e instalaciones (rayos X, entre otros) y el - manejo de los controles.
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— Las calibraciones y ajustes necesarios del sistema.
- Las alarmas y sefiales de seguridad del sistema.
— Los fallos o errores técnicos mas comunes y formas de corregirlos.
CE2.3 En el funcionamiento de un equipo de laboratorio/hemodidlisis tipo, explicar a un usuario y a partir de la documentacién técnica:
— Lafuncionalidad de los equipos e instalaciones (mecénica, hidraulica, - entre otros) y el manejo de los controles.
— Las calibraciones y ajustes necesarios del sistema.-
— Las alarmas y sefiales de seguridad del sistema.-
- Los fallos o errores técnicos mas comunes y formas de corregirlos.

Contenidos
1. Generalidades y funcionamiento de los equipos comunes a todos los sistemas de electromedicina:
- Red de alimentacion electrica.
e Estudio basico de los componentes.
¢ Emplazamiento en un hospital o centro sanitario.
e Planos.
e Controles.
o Aislamientos.
- Fuentes de alimentacion: Lineales. Conmutadas.
- Sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAI’s).
- Transductores.
- Generadores de sefial.
- Equipos de medida: Polimetros. Osciloscopios. Analizadores de sefial.
- Red de datos:
e Cableado, basico y general.-
e Conectividad.
e Digitalizacion.
Bombas, compresores y vacuémetros.

2. Caracteristicas técnicas y funciones de equipos de diagnostico:
- Radiaciones ionizantes: Efectos sobre el organismo humano. Reglamentacion. Proteccion radiolégica. Aplicacidn en un hospital o
centro sanitario.
- Diagnéstico por imagen: Equipo de rayos x. Tomografia axial computerizada. Ecografia. Gammacamaras. Pet. Resonancia
nuclear magnética. Sistemas de endoscopia digital.
- Digitalizacion de la imagen
* PACS.
s RIS.
o HIS.
e Estandares de comunicacion.
¢ DICOM.
o HL-7.
e Otros.
- Equipos de laboratorio:
e Analizadores y autoanalizadotes.
¢ Microscopios.
e Secuenciadotes.
¢ Coaguladores.
e Espectrofotometros.
¢ Contadores hematoldgicos.
- Equipos de monitorizacion y registro: Electrocardiografo. Sistema holter monitor multiparamétrico. Sistema de telemetria.
Centrales de monitorizacion. Cardiotocografo o monitor fetal.
- Equipos de pruebas funcionales: Ergédmetro o sistema de pruebas de esfuerzo. Sistema de exploracién pulmonar.
- Equipos que generan una funcién especifica del cuerpo: Simulador del paciente. Simulador de pulsioximetria eléctrico y dptico

3. Caracteristicas técnicas y funciones de equipos de terapia
- Equipos de radioterapia: Bomba de cobalto. Acelerador lineal de electrones.
- Equipos de area quirtrgica y cuidados criticos:
¢ Respirador volumétrico.
¢ Equipo de anestesia:
¢ Gases medicinales (Efectos en el organismo humano).
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e Medidas de seguridad y control.

® Bomba de infusion.

¢ Bomba de perfusion.

e Electro bisturis.

e Desfibriladores.

¢ Marcapasos.

e Sistemas de monitorizacion.
- Equipos de hemodialisis: Monitores de hemodidlisis: Descripcion y esquema. Instrumentacion y métodos de medida.
- Equipos de rehabilitacién: Electroterapia. Ultrasonidos. Microondas e infrarrojos.

4. Fisiologia y medidas biomédicas del cuerpo humano.
- El cuerpo humano, sistema fisiologico: Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Aparato circulatorio. Aparato nervioso. Aparato
reproductor. Aparato excretor. Huesos y musculos. Los sentidos. Otros.

- Hemodindmica, fisiologia basica:

e Parametros basicos de hemodinamica.

e Sensores biologicos.

e Sensores de monitorizacion.

e Pulsioximetria.

e Sistema compartimental.

e Circulacion mayor.

e Circulacion menor.

¢ Equipamiento de seguimiento y control.
- Monitorizacion cerebral: Vision general: Diagndstico directo. Diagnéstico indirecto.
- Métodos no invasivos:

e Electroencefalograma (EEG).

¢ Doppler transcraneal (DTC).

e Potenciales evocados (PE).

e Espectrometria cercana de infrarrojos (NIRS).
- Métodos invasivos:

e Flujometria doppler con laser (FDL).

* Presion de perfusion cerebral (PPC).

e Saturacion venosa cerebral de O- 2 en yugular.

e PO- 2 tisular.
- Sistema respiratorio:

e Sistema de conduccion.

e |ntercambio.

e Mecanica respiratoria y ventilacién pulmonar.

¢ Volumenes y capacidades.

e Control de la respiracion.

¢ Fisiologia respiratoria.

* Actividad fisica y adaptaciones respiratorias.

¢ Principales enfermedades pulmonares y actividad fisica.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Debera cumplir alguno de los requisitos siguientes:

- Estar en posesién del titulo de Graduado en Educacién Secundaria Obligatoria

- Estar en posesidn de algun certificado de profesionalidad de nivel 2.

- Estar en posesién de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y &rea profesional

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado medio

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 afios y/o de 45 afios

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formacién

En relacién con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderd las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad: Instalacién y mantenimiento de sistemas de electromedicina.



